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Камлач П.В. 
ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА 
 
Введение. Исследование физических характеристик биологиче-
ских жидкостей является актуальной задачей, имеющей как само-
стоятельное научное (т.к. организм создает уникальные по своим 
свойствам жидкости и структуры), так и прикладное значение в об-
ласти медицины и биологии. В настоящее время известен целый ряд 
физических методов, с помощью которых можно получать разнооб-
разную информацию о биологических жидкостях, представляющих 
водные растворы и суспензии, содержащих малые молекулы (орга-
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нические и неорганические), макромолекулы (биополимеры: белки, 
полипептиды, нуклеиновые кислоты), клеточные и субклеточные 
элементы, которые имеют биологическое происхождение. Примера-
ми жизненно важных биологических жидкостей являются кровь, 
лимфа, желудочный сок [1]. 
Практически каждое обращение к врачу начинается с диагности-
ки параметров крови. В точной и оперативной информации о состоя-
нии гемокоагуляции нуждаются реаниматологи, кардиологи, хирурги, 
акушеры-гинекологи, нейрофизиологи и другие специалисты. Посто-
янно растущая потребность в доступной информации о свертывае-
мости крови предполагает повышение требований к точности и со-
кращению времени гематологических исследований. 
Протромбиновое время Квика, активированное парциальное 
тромбопластиновое время и содержание фибриногена в плазме 
крови исследователи относят к глобальным коагуляционным тестам, 
наиболее полно отражающим внутренний, внешний и общий пути 
коагуляционных превращений крови [2]. Для коагуляционных тестов 
применяют фотометрические и турбодиметрические методы, осно-
ванные на изучении закономерностей взаимодействия различных 
природных сред с электромагнитным излучением. Недостатком дан-
ных методов является использование дополнительной аппаратуры 
для подготовки препарата крови к исследованию. 
Предложено с помощью зондирования пробы крови ультразву-
ком (УЗ) определять параметры гемостаза. Для распространения 
ультразвуковых колебаний не требуется оптически прозрачной сре-
ды и сложной схематической реализации. Однако при диагностике 
коагуляционных параметров необходимо оптимизировать парамет-
ры УЗ, чтобы устранить или свести к минимуму влияние на резуль-
таты измерений. 
 
Экспериментальная часть. Моделирование влияния УЗ на 
препараты крови позволяет существенно сократить трудоемкость и 
одновременно повысить информативность результатов исследова-
ний, а также получить визуальное представление о процессах, изу-
чить которые практически невозможно даже с помощью уникальных 
приборов. 
Наибольшее влияние на процессы свертывания крови оказыва-
ют тромбин, фактор XI и протеин C. Поэтому для моделирования 
гемостаза использованы три дифференциальных уравнения, описы-
вающие основные механизмы свертывания крови [3].  
В уравнениях переменные x2, x11 и x12 соответствуют тромби-
ну, фактору XI и протеину C, соответственно: 
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где D – коэффициент диффузии, К1…К6 – константы, зависящие 
от граничных условий моделирования. 
Воздействие ультразвука в большей степени приводит к измене-
нию значения коэффициента диффузии [4]: 
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где D0 – начальный коэффициент диффузии, E – энергия активации 
диффузии, R – газовая постоянная, Т – температура, ρ  – плот-
ность крови, f – частота колебаний, А – амплитуда УЗ колебаний. 
Преобразив формулы (1–5) получили: 
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Система уравнений (6–8) решалась методом Рунге-Кутта в сре-
де MATLAB 7.0. Значение коэффициента диффузии D определя-
лось на основании молекулярной массы крови и равно D0=0,026. 
Постоянные К1=6,85, К2=14, К3=2,36, К4=0,87, К5=17, 
К6=0,06 [3], зависящие от состава крови. 
При воздействии УЗ на препараты крови существенно изменяет-
ся коэффициент диффузии. Поскольку энергия УЗ зависит от часто-
ты f и амплитуды А, то по уравнениям (4, 5) определено влияние 
частоты УЗ на коэффициент диффузии при фиксированной частоте 
880 кГц (терапевтическая частота УЗ). 
С ростом амплитуды УЗ коэффициент диффузии уменьшается 
по экспоненциальному закону. При амплитуде свыше 1 мкм наблю-
дается значительное изменение коэффициента диффузии. При фик-
сированной амплитуде УЗ 0,5 мкм увеличение частоты приводит к 
аналогичному изменению коэффициента диффузии  
При амплитуде УЗ свыше 2,0 мкм наблюдается резкое уменьше-
ние коэффициента диффузии, который при амплитуде 2,5 мкм до-
стигает значения 8,4×10-9. 
По уравнениям (6–8) выявлены зависимости изменения пара-
метров свертывания крови от времени при изменении параметров 
УЗ (рисунок 1).  
Анализ результатов показал, что воздействие УЗ с частотой до 
880 кГц при амплитуде до 0,5 мкм не оказывает существенного вли-
яния на концентрации тромбина, фактора XI и протеина C. При уве-
личении частоты или амплитуды УЗ изменяется концентрация тром-
бина, фактора XI и протеина C. 
При увеличении частоты ультразвука до 1760 кГц или амплиту-
ды до 1 мкм наблюдается изменение концентрации тромбина и кон-
центрации фактора XI при свертывании крови. Увеличение концен-
трации тромбина и фактора XI на начальном этапе процесса свер-
тывания крови можно объяснить ускоренным обменом веществ в 
зоне образования сгустка со всем объемом пробы за счет возникно-
вения микро- и макропотоков при воздействия УЗ колебаний. 
При увеличении частоты ультразвука до 1320 кГц или амплиту-
ды до 1 мкм наблюдается увеличение концентрации протеина С в 
процессе свертывании крови. Выявленные зависимости показывают 
только качественное изменение параметров свертывания при воз-
действии УЗ на пробу крови. 
Таким образом, установлено, что воздействие УЗ даже незначи-
тельной интенсивности весьма существенно влияет на коэффициент 
диффузии. Это необходимо учитывать при проектировании ультра-
звуковых коагулометров и других УЗ приборов, систем и изделий 
медицинского назначения. 
В результате моделирования проведена оценка влияния УЗ на 
параметры гемостаза. Рассчитаны параметры УЗ, не оказывающие 
значимого влияния на концентрацию тромбина, фактора XI и проте-
ина C в крови при проведении исследования времени свертывания 
крови – частота до 880 кГц при амплитуде до 0,5 мкм. 
Разработан лабораторный макет для контроля протромбинового 
(ПТВ) и активированного частичного тромбопластинового (АЧТВ) 
времен (рисунок 2), включающий генератор Г4-102, двухлучевой 
осциллограф С1-75, ультразвуковые излучатель (1) и датчик (5), 
которые размещались на одной оси с противоположных сторон кю-
веты (2, 4) с исследуемой средой (плазмой) (3). В качестве УЗ датчи-
ка и излучателя использовался пьезокерамический излучатель-
приемник прямоугольной формы (2x3 мм) производства НВРУП «Эл-
керм», рассчитанный на резонансную частоту 1 МГц. 
Исследования проводились по двум разработанным методикам 
для определения АЧТВ и ПТВ, приведенным ниже. 
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Рис. 1. Концентрация тромбина (а), фактора XI (б), протеина C (в) в норме (1) и при воздействии УЗ (2) частотой 880 кГц и амплитудой 1 мкм 
 
 
1 – ультразвуковой излучатель; 2, 4 – стенки кюветы; 3 – исследуе-
мая среда; 5 – ультразвуковой датчик; ЭММ – электромеханическая 
мешалка; ТСКО – термостатируемое кюветное отделение 
Рис. 2. Схема измерения затухания амплитуды ультразвука при 
исследовании параметров гемостаза. 
 
Методика оценки протромбинового времени. Для измерения 
ПТВ использовался набор для определения протромбинового вре-
мени К-251 (PZ Сormay S.A. (Польша)). 
Одноэтапный анализ ПТВ заключается в измерении времени 
свертывания плазмы после добавления тканевого фактора (тромбо-
пластина) с кальцием. Рекальцификация плазмы в присутствии тка-
невого фактора порождает активированный Фактор Xa (F.Xa). F.Xa в 
свою очередь активизирует протромбин в тромбин, который пре-
вращает фибриноген в нерастворимый фибриновый сгусток. 
Перед непосредственным анализом производилась растворение 
Тромбопластина PT-S дистиллированной водой в объеме, указанном 
на флаконе (4 или 10 мл). Легко помешали и оставили флакон на 15 
минут при комнатной температуре. Легко смешивали перед каждым 
использованием. 
После подготовки реагента подогревали Тромбопластин PT-S до 
37ОС. Добавили 0,1 мл тестовой плазмы в кювету и подогрели до 37ОС 
и сразу добавили 0,2 мл подогретого Тромбопластина PT-S к тестовой 
плазме и включили генератор. Фиксировали амплитуду на осцилло-
графе и при изменении амплитуды определяли время свертывания. 
 
Методика оценки активированного частичного тромбопла-
стинового времени. Для измерения АЧТВ использовался набор для 
определения АЧТВ К-350 (PZ Сormay S.A. (Польша)) и Calcium Chlo-
ride 0,025 М (HemosIL). 
АЧТВ анализ измеряет время свертывания анализируемой 
плазмы после добавления АЧТВ реагента, инкубации в течение «пе-
риода активации», по истечении которого добавляется хлорид каль-
ция. 40%-й и ниже дефицит факторов VIII, IX, XI и XII вызывает уве-
личение АЧТВ. Гепарин в присутствии адекватного количества AT-III 
также удлиняет время свертывания в данной методике. 
Для проведения анализа подогревали хлорид кальция 0,025 М 
до 370С и осторожно перемешали. Поместили 0,1 мл исследуемой 
плазмы в кювету и подогрели до 370С, добавили 0,1 мл реагента 
АЧТВ в исследуемую плазму, перемешали и включили таймер. Ин-
кубировали смесь плазма-реагент 5 минут (время активации) при 
370С. Энергично добавили 0,1 мл подогретого хлорида кальция 0,025 
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М и включили генератор. Фиксировали амплитуду на осциллографе, 
при изменении амплитуды определяли время свертывания крови. 
 
Результаты и обсуждение. Начальные параметры зондирующе-
го УЗ сигнала задавались исходя из анализа разработанной матема-
тической модели – частота 880 кГц и амплитуда 0,5 мкм. Для оценки 
влияния ультразвука на параметры гемостаза были проведены иссле-
дования АЧТВ и ПТВ на разных частотах и разных амплитудах. В таб-
лице 1 приведены значения ПТВ и АЧТВ на разных частотах при ам-
плитуде ультразвука 1 мкм, в таблице 2 приведены значения ПТВ и 
АЧТВ при разных амплитудах на частоте ультразвука 880 кГц. 
 
Таблица 1. Исследование параметров гемостаза на разных частотах УЗ 
Частота, кГц ПТВ, с АЧТВ, с 
360 13±0,5 42±0,5 
400 12,5±0,5 41,5±0,5 
440 13±0,5 41,5±0,5 
500 12±0,5 38±0,5 
600 10,5±0,5 35±0,5 
700 10±0,5 33±0,5 
 
Таблица 2. Исследование параметров гемостаза при разных ампли-
тудах УЗ 
Амплитуда, мкм ПТВ, с АЧТВ, с 
0,5 12,5±0,5 41,5±0,5 
1 12±0,5 41,5±0,5 
1,5 11±0,5 36±0,5 
2 10±0,5 33±0,5 
 
При увеличении частоты или амплитуды УЗ время свертывания 
крови (АЧТВ и ПТВ) уменьшается. Результаты проведенных иссле-
дований подтверждают математическую модель воздействия уль-
тразвука на параметры гемостаза. 
Для лабораторной диагностики параметров гемостаза разрабо-
тан ультразвуковой коагулометр (УЗК) (рисунок 3). 
УЗК спроектирован на базе микроконтроллера C8051F040, в со-
став которого входят следующие функциональные блоки: УЗ генера-
тор, таймер реального времени, схема сравнения, запоминающее 
устройство (ЗУ), блок управления работой всего устройства (БУ). В 
состав УЗК входит блок индикации, входной и выходной каскад, из-
лучатель, приёмник, схема термостабилизации. Принцип работы 
УЗК основан на прохождении сквозь жидкую среду УЗ колебаний и 
сравнения параметров излучённого и принятого сигнала. 
С выхода УЗ генератора сигнал заданной частоты поступает на 
выходной каскад, который увеличивает амплитуду сигнала до за-
данной величины. Излучатель преобразует электрический сигнал в 
УЗ механический. Изменения УЗ сигнала после прохождения через 
исследуемую среду улавливается приемником и поступает на АЦП, с 
дискретизацией, которую задает БУ. Одновременно запускается 
таймер. Значение, записанное в ЗУ, сравнивается с последующими 
измеренными значениями. При изменении состояния исследуемой 
среды это отразится на ее акустической плотности, и амплитуда 
принятого сигнала начнет изменяться. Как только амплитуда сигнала 
изменится на определенное значение, таймер фиксирует время. Это 
время и является временем свертывания крови, которое отобража-
ется на индикаторе. 
Объединение схем УЗ генератора, АЦП, таймера, схемы срав-
нения, блока управления в одном микроконтроллере позволяет зна-
чительно упростить реализацию устройства и уменьшить конструк-
ционную сложность и стоимость всего прибора. 
Предложенный УЗ коагулометр позволяет измерять протромби-
новое (ПТВ), тромбиновое (ТВ), активированное частичное тромбо-
пластиновое времена АЧТВ. УЗК имеет широкий диапазон измеряе-
мых параметров (таблица 3). 
 
Таблица 3. Диапазоны измеряемых значений 
Показатели Время, с Точность, с 
ПТВ 0…200 ±0,5 
ТВ 0…200 ±0,5 
АЧТВ 0…200 ±0,5 
 
Заключение. В результате моделирования воздействия УЗ на 
процессы образования сгустка в крови и исследований установлено, 
время её свертываемости уменьшается. Это можно объяснить уве-
Рис. 3. Структурная схема ультразвукового коагулометра 
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личением коэффициента диффузии, дополнительной циркуляции 
пробы крови микро- и макропотоками, что приводит к ускоренному 
распространению в объеме активирующих факторов. При воздей-
ствии УЗ время свертывания сокращается также за счет локального 
повышения температуры, которая является катализатором в систе-
ме свертывания крови. 
УЗК может применяться в составе автоматизированных ком-
плексов биохимической лабораторной диагностики для измерения 
протромбинового, тромбинового, активированного парциального 
тромбопластинового времен и определения концентрации фибрино-
генов в крови. 
Результаты моделирования так же могут быть использованы при 
разработке средств контроля медико-биологических параметров, 
медицинской техники, в частности, приборов оценки параметров 
гемостаза, а также при проведении биохимических анализов с при-
менением УЗ. Ультразвуковой контроль параметров гемостаза, не 
требующий подготовки препарата крови к исследованию, может 
использоваться в медицинских тестах. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА КОММЕРЧЕСКИХ САЙТОВ НА ОСНОВЕ 
АДАПТИВНОЙ НЕЙРОННОЙ СИСТЕМЫ С НЕЧЕТКИМ ВЫВОДОМ 
 
Введение. В условиях бурного развития глобальных сетей ши-
рокую популярность получили коммерческие предприятия с элек-
тронным ведением бизнеса (так называемая “электронная коммер-
ция”, или Е-коммерция). Этот термин объединяет широкий спектр 
деятельности современных предприятий. Он включает в себя весь 
Интернет-процесс по разработке, маркетингу, продаже, доставке, 
обслуживанию, оплате товаров и услуг. 
Ключевыми для компаний электронной коммерции являются про-
блемы понимания запросов покупателей и разработки инструментария 
по реализации обратной связи. Компании, сайты которых являются 
сложными для взаимодействия, как правило, плохо представлены в 
Интернете. Это существенно ослабляет позиции самой компании в 
целом. Поэтому очень важно, чтобы предприятия имели возможность 
оценивать качество своих коммерческих предложений и понимать, как 
воспринимают их клиенты в контексте данной отрасли [1]. 
Таким образом, важную роль для успешного функционирования 
компаний электронной коммерции играет проблема оценки их сай-
тов. Оценки являются своеобразным механизмом обратной связи, 
который позволяет совершенствовать стратегию и способы управ-
ления. Однако получение самих оценок является далеко не триви-
альной задачей. Сайт является программным продуктом, который 
можно рассматривать как систему с достаточно сложной структурой 
и функциональностью. Его значимость как базового элемента элек-
тронной коммерции невозможно оценить с позиции лишь одного 
критерия. Поэтому проблема оценки сайтов относится к классу задач 
многокритериальной (векторной) оптимизации, в которой в качестве 
исходных данных, как правило, используется субъективная эксперт-
ная информация [2, 3]. 
В настоящее время известны два основных подхода для реше-
ния задачи оценки сайтов электронной коммерции: количественный, 
когда строится некоторая числовая оценка, и качественный, когда 
получаемая оценка описывается некоторым лингвистическим выра-
жением вида "насколько это хорошо (или плохо)". В силу слабой 
формализуемости задачи все алгоритмы, разработанные в рамках 
данных подходов, являются эвристическими. Они базируются на 
знаниях и опыте исследователя и представляют собой набор неко-
торым образом систематизированных шагов без учета взаимоотно-
шения факторов, влияющих на окончательное решение [4, 5]. 
В работе предлагается комбинированный подход к решению про-
блемы оценивания качества сайтов электронной коммерции, в рамках 
которого эффективно используются экспертная информация и строгие 
математические методы. В качестве базового инструмента предлага-
ется использовать возможности адаптивной нейронной системы с 
нечетким выводом, которая принадлежит к классу гибридных интел-
лектуальных систем. Построена модель адаптивной нейронной сети и 
на ее основе в программной среде Matlab реализована интеллекту-
альная система с нечетким выводом. Показано, что система является 
удобным средством и мощным инструментом для моделирования 
процессов по оценке сайтов, а используемые для вывода правила 
типа Если-То легко поддаются пониманию и интерпретации. 
 
1. Метод классификации на основе адаптивной нейронной 
сети с нечетким выводом. 
Анализ существующей литературы [6–9] показывает, что адап-
тивные нейронные сети с нечетким выводом (АНСНВ) обладают 
хорошими возможностями для обучения, прогнозирования и класси-
фикации. Архитектура таких сетей позволяет адаптивно, на основе 
числовых данных или экспертных знаний, создать базу знаний (в 
виде совокупности нечетких правил) для системы вывода.  
АНСНВ представляет собой многослойную однонаправленную 
нейронную сеть, для обучения которой используются нечеткие рас-
суждения. На рисунке 1 представлена типовая архитектура АНСНВ с 
двумя входами, четырьмя правилами и одним выходом. Каждому вхо-
ду сети поставлены в соответствие две функции принадлежности. 
Хуань Лю, аспирант Белорусского государственного университета. 
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